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Con la palabra de señalización, en las indica-
cionesde advertencia se diferencia entrecuatro 
grados de peligro:

–– PELIGRO
Peligro inminente de lesionesgraves o de 
muerte

–– ADVERTENCIA
Peligro posible de lesionesgraves o de muerte

–– PRECAUCIÓN
Peligro de lesiones leves

–– ATENCIÓN
Peligro de daños materialesde importancia

Otros símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan tanto en el 
documento como en el aparato: 

Indicación, p. ej., indicaciones de im-
portancia relacionadas con un empleo 
económico del aparato. 

1.2	 Indicación sobre los derechos 
de la propiedad intelectual

Todos los elementos de circuito, procesos, de-
nominaciones, programas de software y apara-
tos indicados en este manual gozan de protec-
ción de la propiedad intelectual. 
La reimpresión de estas instrucciones para el 
montaje y uso, también parcial, está únicamente 
autorizada tras haber obtenido antes la autori-
zación explícita y por escrito de la empresa Dürr 
Dental. 

1	 Notas prácticas sobre 
este documento

Las siguientes informaciones son camplementa-
rias al manual del Vet-Exam Intra/plus.
Debe tenerse en cuenta básicamente el manual 
del Vet-Exam plus (N° de ref.: 9000-608-120) o 
el del Vet-Exam Intra (N° de ref.: 9000-608-75). 
En estas instrucciones se describen informacio-
nes adicionales importantes referidas a la utiliza-
ción, instalación, configuración y manejo.

En caso de falta de observación de las 
indicaciones y contenido de las presen-
tes instrucciones, Dürr Medical no se 
hace cargo de la garantía o la respon-
sabilidad del funcionamiento y manejo 
en correctas condiciones de seguridad. 

La traducción de estas Instrucciones de monta-
je y uso ha sido realizada según el leal saber y 
entender del traductor. Determinante en todo 
caso es la versión original alemana. La empresa 
Dürr Dental no asumirá responsabilidad alguna 
en cuanto a eventuales errores en la traducción. 

1.1	 Indicaciones de aviso y 
símbolos

Indicación de advertencia
Las indicaciones de advertencia expuestas en 
esta documentación advierten de posibles ries-
gos de daños personales y materiales. 
Éstos se caracterizan por medio de los siguien-
tes símbolos de advertencia:

Allgemeines Warnsymbol

La estructura de las indicaciones de adverten-
ciaes la siguiente:

PALABRA DE SEÑALIZACIÓN
Descripción y tipo de la fuentede 
peligro
Aquí se exponen las consecuenciaspo-
sibles en el caso de una no observa-
ciónde las indicaciones de advertencia
•	Con el fin de evitar el peligro oriesgo, 

es imprescindible observarlas medi-
das indicadas.

Información importanteES
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3	 Resumen de las 
posibilidades de 
instalación

En la instalación cabe distinguir entre dos posi-
bilidades diferentes:
–– Instalación de puesto de trabajo individual
–– Instalación de puestos de trabajo múltiples

3.1	 Instalación de puesto de 
trabajo individual

En la instalación de puesto de trabajo individual, 
el software y el banco de datos se instala en un 
disco duro local de un ordenador. El acceso al 
bando de datos sólo es posible desde ese or-
denador.
Esta forma de instalación se utiliza cuando se 
trabaja con un solo ordenador y debe tenerse 
acceso al banco de datos local.

2	 Requerimientos del 
sistema

Para los requisitos del sistema del siste-
ma de ordenadores, consultar la ficha 
de datos (Nº de pedido 9000-608-100) 
o en Internet en www.duerr-medical.de.

Instalación ES

www.duerr-medical.de
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Instalación

4	 Instalación de puesto 
de trabajo individual

Durante la instalación y configuración, 
usted debe tener derechos de acce-
so de administrador a todos los or-
denadores pertenecientes a la ins-
talación. Si es necesario, póngase en 
contacto con su asesor de informática.

•	Cierre todos los programas.
•	Coloque el DVD Vet-Exam Intra/plus en la 

unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.
•	Si el DVD no arranca automáticamente, pin-

che dos veces sobre el archivo Start.exe en el 
explorador de Windows de la unidad de disco 
de DVD.

•	En la esquina superior derecha de ventana, 
seleccione el idioma deseado.

•	Seleccione la ventana Instalación.

•	Haga clic en Vet-Exam Intra/plus Instalación.
•	Lea y confirme el texto de bienvenida.
•	Haga clic en Continuar.
•	Lea la información de instalación.
•	Aceptar el EULA (contrato de licencia para 

usuario final) pinchando en la casilla de con-
trol Aceptar.

•	Haga clic en Continuar.

3.2	 Instalación de puestos de 
trabajo múltiples

En la instalación de de puestos de trabajo múlti-
ples, el software y el banco de datos se instalan 
en un servidor. Además, el software de cada 
cliente se instala en red, con conservación del 
acceso al banco de datos.
Esta forma de instalación se utiliza cuando se 
trabaja con varios clientes y debe tenerse acce-
so a un banco de datos común.

ES
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Instalación

•	Seleccione los módulos deseados y comprue-
be los ajustes.
Archivo: en la utilización de la función de 
archivo
Video: en la conexión de una cámara introral 
Dürr Medical
DR 6 VET: en la conexión de un DR 6 VET
CRScan: en la conexión de un lector de 
placas USB (p. ej. CR 35 VET)
CRNet: en la conexión de un lector de placas 
de red (p. ej. CR 43 VET, CR 7 VET)

•	Haga clic en Instalar .
Se instalará Vet-Exam Intra/plus.

4.2	 Instalación de los 
controladores

La instalación de los controladores se arranca 
siempre tras la instalación de la aplicación.
•	Lea el texto de bienvenida para la instalación 

de los controladores.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.
•	Marque confiar siempre en el software de 

"Duerr Dental AG". y confirme la pregunta de 
seguridad de Windows con Instalar.

Se instalará CRScan.

4.1	 Instalación de la aplicación y 
el banco de datos

En "3.1 Instalación de puesto de trabajo 
individual" encontrará las informaciones 
más importantes sobre la estructura de 
instalación del Vet-Exam Intra/plus.

•	Seleccione Aplicación y Banco de datos.

•	Haga clic en Continuar.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.

En Opciones > Mostrar configuración 
> Módulos > Vet-Exam Intra/plus > 
Opciones pueden activarse y desacti-
varse en todo momento módulos por 
separado, incluso tras la instalación (se-
gún liberación). Todos los módulos se 
instalan conjuntamente en la instalación, 
aunque no se muestran, en razón de la 
configuración de instalación, en la utili-
zación del Vet-Exam Intra/plus.

ES
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Instalación

•	Haga clic en Vet-Exam Intra/plus Instalación.
•	Lea y confirme el texto de bienvenida.
•	Haga clic en Continuar.
•	Lea la información de instalación.
•	Aceptar el EULA (contrato de licencia para 

usuario final) pinchando en la casilla de con-
trol Aceptar.

•	Haga clic en Continuar.

Instalación de la aplicación y el banco de 
datos
•	Seleccione Aplicación y Banco de datos.

•	  Haga clic en Continuar.
•	Seleccione el directorio de la aplicación.

La aplicación debe instalarse en un disco duro 
local del servidor.

5	 Instalación de puestos 
de trabajo múltiples

Durante la instalación y configuración, 
usted debe tener derechos de acce-
so de administrador a todos los or-
denadores pertenecientes a la ins-
talación. Si es necesario, póngase en 
contacto con su asesor de informática.

5.1	 Preparación de la instalación

En "3.2 Instalación de puestos de traba-
jo múltiples" encontrará las informacio-
nes más importantes sobre la estructura 
de instalación del Vet-Exam Intra/plus.

•	En el servidor común, cree una unidad con 
suficiente tamaño de partición (>100 GB), en 
formato de archivo NTFS (recomendado).

•	En la unidad, cree una carpeta con el nombre 
Vet-Exam. En este directorio, durante la insta-
lación, se creará automáticamente una sub-
carpeta DBSDATA que contiene el banco de 
datos.

Vet-Exam Intra/plus puede instalarse 
como una aplicación de banco de datos 
cliente-servidor.

•	Configure de la misma forma la unidad en to-
dos los clientes que deben tener acceso al 
banco de datos (misma letra de unidad,  
p. ej.  Z:). 

5.2	 Instalación en el servidor
Condiciones de partida:

99 Presencia en el servidor común de una uni-
dad con suficiente tamaño de partición, en 
formato de archivo NTFS (recomendado).

99 Presencia en la unidad creada, de una car-
peta con el nombre Vet-Exam.

•	Cierre todos los programas.
•	Coloque el DVD Vet-Exam Intra/plus en la 

unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.
•	Si el DVD no arranca automáticamente, pin-

che dos veces sobre el archivo Start.exe en el 
explorador de Windows de la unidad de disco 
de DVD.

•	En la esquina superior derecha de ventana, 
seleccione el idioma deseado.

•	Seleccione la ventana Instalación.

ES
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Instalación

En Opciones > Mostrar configuración 
> Módulos > Vet-Exam Intra/plus > 
Opciones pueden activarse y desacti-
varse en todo momento módulos por 
separado, incluso tras la instalación (se-
gún liberación). Todos los módulos se 
instalan conjuntamente en la instalación, 
aunque no se muestran, en razón de la 
configuración de instalación, en la utili-
zación del Vet-Exam Intra/plus.

•	Seleccione los módulos necesarios de la apli-
cación del servidor y compruebe los ajustes.

•	Haga clic en Instalar.

Instalación de los controladores
La instalación de los controladores se arranca 
siempre tras la instalación de la aplicación.
•	Lea el texto de bienvenida para la instalación 

de los controladores.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.
•	Marque confiar siempre en el software de 

"Duerr Dental AG". y confirme la pregunta de 
seguridad de Windows con Instalar.

Se instalará CRScan.

•	  Haga clic en Continuar.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.

El banco de datos, el directorio de imá-
genes de video y el directorio de radio-
grafías deben instalarse en la misma 
unidad común del servidor.

•	Coloque el directorio del banco de datos en la 
unidad común del servidor (p. ej. Z:\Vet-
Exam\).

•	Coloque el directorio de imágenes de video 
para el banco de datos común en la unidad 
del servidor común (p. ej. Z:\Vet-Exam\).

•	Coloque el directorio de radiografías para el 
banco de datos común en la unidad del servi-
dor común (p. ej. Z:\Vet-Exam\).

ES
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Instalación de la aplicación
•	Seleccione sólo Aplicación/Actualización.

•	  Haga clic en Continuar.
•	Seleccione el directorio de la aplicación.

La aplicación debe instalarse en un disco duro 
local del cliente.

•	  Haga clic en Continuar.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.
•	 Introduzca la ruta del banco de datos 

(p. ej.: Z:\Vet-Exam\).
La ruta del banco de datos debe conducir 
a la misma unidad común de servidor que 
tiene instalado el banco de datos, incluyendo 
los directorios de imágenes de video y de 
radiografías..

5.3	 Instalación en el cliente
Los trabajos siguientes deben realizarse en to-
dos los clientes de la red que deban tener acce-
so al banco de datos común.
Condiciones de partida:

99 En el servidor común debe estar instalado el 
banco de datos Vet-Exam Intra/plus con los 
directorios de imágenes de video y de radio-
grafías (ver"5.2 Instalación en el servidor").

99 La unidad debe estar configurada de la 
misma forma en todos los ordenadores con 
acceso al banco de datos (misma letra de 
unidad, p. ej.  Z:). 

•	Cierre todos los programas.
•	Coloque el DVD Vet-Exam Intra/plus en la 

unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.
•	Si el DVD no arranca automáticamente, pin-

che dos veces sobre el archivo Start.exe en el 
explorador de Windows de la unidad de disco 
de DVD.

•	En la esquina superior derecha de ventana, 
seleccione el idioma deseado.

•	Seleccione la ventana Instalación.

•	Haga clic en Vet-Exam Intra/plus Instalación.
•	Lea y confirme el texto de bienvenida.
•	Haga clic en Continuar.
•	Lea la información de instalación.
•	Aceptar el EULA (contrato de licencia para 

usuario final) pinchando en la casilla de con-
trol Aceptar.

•	Haga clic en Continuar.

ES
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6	 Liberación
6.1	 Liberación local o central
Para la liberación del Vet-Exam Intra/plus se ne-
cesita un código de liberación. Para ello es ne-
cesario enviar los datos de registro a Dürr Medi-
cal. La selección de módulos susceptibles de li-
beración puede suponer costes adicionales. 
Consulte los importes en la lista de precios ac-
tual, en los comercios especializados o en Dürr 
Medical. 

Sin liberación puede acoplarse un máxi-
mo de 30 soportes y arrancarse 50 ve-
ces Vet-Exam Intra/plus. 

En la liberación de una instalación de 
plaza única, los módulos se configuran 
con el código de liberación introducido. 
En este caso no es posible continuar 
los ajustes. En la configuración de una 
instalación de plazas múltiples es preci-
so configurar los módulos en cada 
cliente de la red.

•	Abra Vet-Exam Intra/plus desde la plaza única 
o desde cualquier cliente de la red.

•	Haga clic enLogin.
La ventana de registro se abre automática-
mente en el primer arranque. Si la ventana de 
registro no se abre automáticamente, o se ha 
cerrado, puede abrirse de nuevo con Ayuda > 
Sobre Vet-Exam Intra/plus.

•	Haga clic en Registrarse / Registrarse ahora.

•	Seleccione los módulos necesarios de la apli-
cación y compruebe los ajustes.

•	  Haga clic en Instalar.
Se instalará Vet-Exam Intra/plus.

Instalación de los controladores
La instalación de los controladores se arranca 
siempre tras la instalación de la aplicación.
•	Lea el texto de bienvenida para la instalación 

de los controladores.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.
•	Marque confiar siempre en el software de 

"Duerr Dental AG". y confirme la pregunta de 
seguridad de Windows con Instalar.

Se instalará CRScan.

ES
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Figura 3: Mensaje de liberación local

Figura 4: Mensaje de liberación central

•	Tras la liberación de una instalación de múlti-
ples plazas en cada puesto de trabajo de la 
red, ajuste qué módulos liberados deben utili-
zarse localmente (ver "6.2 Realización de los 
ajustes locales (sólo en liberación central)").

6.2	 Realización de los ajustes 
locales (sólo en liberación 
central)

Los pasos siguientes deben realizarse en cada 
cliente de la red.

La ventana de configuraciónde los mó-
dulos locales se abre automáticamente 
en el cliente en el que debe realizarse la 
liberación.

•	Abra la ventana de configuración a través de 
Ayuda > Sobre Vet-Exam Intra/plus... > Re-
gistrarse > Módulos locales  .

•	 Introduzca la dirección, dirección comercial y 
número de serie completos.

•	Seleccione los módulos a liberar.
•	Envíe el registro por E-Mail o por Fax a Dürr 

Medical.
Recibirá un código de liberación de Dürr Me-
dical, que debe introducirse en la plaza única 
o en cualquier cliente de la red. 

•	Haga  clic en.
•	 Introduzca el código de liberación.

Figura 1: Introducción del código de liberación 
local

Figura 2: Introducción del código de liberación 
central

•	Haga clic en OK.
Los módulos solicitados quedan liberados.

ES
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7	 Preparación del cliente 
para aplicación móvil

La siguiente configuración puede utilizarase 
cuando un cliente (p. ej. Notebook) debe funcio-
nar en aplicación móvil, y, a continuación, en el 
banco de datos común, deben incorporarse los 
datos de paciente recopilados.
Condiciones de partida:

99 En el servidor común debe estar instalado el 
banco de datos Vet‑Exam Intra/plus con los 
directorios de imágenes de video y de radio-
grafías (ver "5.2 Instalación en el servidor").

99 Notebook con Vet‑Exam‑Intra/plus insta-
lado y acceso al banco de datos común 
Vet‑Exam Intra/plus.

99 Notebook enlazado con la red.

ATENCIÓN
Pérdida de datos debido a una 
configuración errónea
•	La configuración debe ser llevada a 

cabo solo por Dürr NDT o por un es-
tablecimiento expresamente autoriza-
do para ello por Dürr NDT.

El proceso se describe en base a una 
instalación estándar de Vet‑Exam plus. 
Las letras identificativas de las unidades 
pueden ser diferentes en su configura-
ción de instalación concreta.

•	En el Notebook, con un editor de texto, abra 
el archivo LDBS.ini, localizado en C:\Vet-
Exam-plus\bin o en C:\Vet-Exam-intra\bin.

•	En el sector [Setup], cambie la orden Sos-
RunDisabled=1 por SosRunDisabled=0. 

•	Guarde LDBS.ini y ciérrelo.
•	Arranque y registre Vet‑Exam Intra/plus. 
•	Cierre Vet‑Exam Intra/plus.
Se creará una carpeta DBSOS vacía, en la que 
se incorporará el banco de datos SOS vacío.
•	Desconecte el Notebook de la red.

•	Seleccione los módulos que deben activarse 
para el cliente.
En Usted tiene ahora se muestran los 
módulos liberados. En Usted desea tener 
disponible localmente puede seleccionar los 
módulos deseados para la activación.

•	Haga clic en OK.

ES
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•	Cierre Vet‑Exam Intra/plus.
Si se desconecta el Notebook del servidor, y 
por tanto, del banco de datos, es posible incor-
porar pacientes y guardar datos en el banco de 
datos SOS. En presencia de una nueva co-
nexión con el servidor, Vet-Exam Intra/plus re-
conoce automáticamente la presencia de datos 
en el banco de datos SOS. Estos datos pueden 
agregarse.

•	Arranque de nuevo Vet‑Exam Intra/plus.
•	Conteste con Sí todas las ventanas que si-

guen a continuación.

Se incorpora un banco de datos SOS vacío.

ES
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•	Haga clic en Vet-Exam Intra/plus Instalación.
•	Lea y confirme el texto de bienvenida.
•	Haga clic en Continuar.
•	Lea la información de instalación.
•	Aceptar el EULA (contrato de licencia para 

usuario final) pinchando en la casilla de con-
trol Aceptar.

•	Haga clic en Continuar.

8.1	 Actualización de la aplicación 
y el servidor

•	Seleccione sólo Aplicación/Actualización.

•	Haga clic en Continuar.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.

8	 Actualización de la 
aplicación y el servidor

Durante la instalación y configuración, 
usted debe tener derechos de acce-
so de administrador a todos los or-
denadores pertenecientes a la ins-
talación. Si es necesario, póngase en 
contacto con su asesor de informática.

En la actualización/ampliación se incluye tam-
bién el software Vet-Exam Intra/plus instalado 
en el ordenador/servidor. La actualización/am-
pliación comprende funciones de programa am-
pliadas y mejoradas.

ATENCIÓN
Problemas de compatibilidad duran-
te la actualización
Pérdida de datos
•	En una instalación múltiple, en primer 

lugar, actualizar el servidor. A conti-
nuación podrán actualizarse los clien-
tes.

Condiciones de partida:

99 Vet-Exam Intra/plus cerrado (en instala-
ción de múltiples plazas, desde todos los 
clientes).

•	Cierre todos los programas.
•	Coloque el DVD Vet-Exam Intra/plus en la 

unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.
•	Si el DVD no arranca automáticamente, pin-

che dos veces sobre el archivo Start.exe en el 
explorador de Windows de la unidad de disco 
de DVD.

•	En la esquina superior derecha de ventana, 
seleccione el idioma deseado.

•	Seleccione la ventana Instalación.

Actualización/Ampliación ES
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•	Seleccione los módulos a instalar/actualizar y 
compruebe los ajustes.

•	  Haga clic en Instalar.

8.2	 Actualización de controlado-
res

La instalación de los controladores se arranca 
siempre tras la instalación de la aplicación.
•	Lea el texto de bienvenida para la instalación 

de los controladores.
•	Siga las instrucciones del asistente de instala-

ción.
•	Marque confiar siempre en el software de 

"Duerr Dental AG". y confirme la pregunta de 
seguridad de Windows con Instalar.

Se instalará CRScan.

ES
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9	 Sugerencias prácticas para usuarios y técnicos

Los trabajos de reparación referidos al mantenimiento usual deben ser realizados por técni-
cos cualificados o por nuestro servicio de atención a clientes.

Fallo Causa posible Remedio

No es posible instalar el 
software.

Usted no tiene derechos de ad-
ministrador

•	Regístrese como administrador 
y repita la instalación.

El archivo de instalación (ZIP) se 
considera poco fiable

•	Haga clic con el botón derecho 
soble el archivo de instalación 
(ZIP).

•	Seleccione Propiedades.
•	En Seguridad, haga clic en 

Permitir.
•	Cierre Propiedades con Aceptar 

y OK.

Búsqueda de fallos y averías ES
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